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 NOTES:
1. APPROXIMATE WEIGHT: 491 lbm
2. A MINIMUM OF 24" CLEARANCE IS RECOMMENDED AROUND
    THE ENTIRE UNIT. CLEARANCE FOR CONTROL PANEL SHALL
    BE IN ACCORDANCE WITH OSHA/NEC REQUIERMENTS.
3. SYSTEM DESIGNED IN COMPLIANCE WITH U.S. NFPA '99,
    LATEST EDITION.
1. PESO APROXIMADO: 223 kg
2. RECOMENDAMOS QUE EL ESPACIO LIBRE ALREDEDOR
    DEL SISTEMA DEBE SER COMO MÍNIMO 24” (600 mm).
    EL ESPACIO LIBRE PARA EL TABLERO DE CONTROL
    DEBERÁ ESTAR DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS
    DE SEGURIDAD DE LA OSHA/NEC.
3. EL SISTEMA ESTÁ DISEÑADO DE ACUERDO CON LA
    ÚLTIMA EDICIÓN DE LA NFPA 99.
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GAUGE ONLY ON BASIC CONTROL PANELS
(El Manómetro esta solo para tablero basico)
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NOTES:
1) PER NFPA THE SYSTEM WILL REQUIRE A SOURCE VALVE (SUPPLIED BY OTHERS)

INTAKE FILTER
(Filtro admisión)

BALL VALVE
(Válvula de Bola)

GAUGE
(Manómetro)

FLEX HOSE
(Manguera flexible)

VACUUM SWITCH/TRANSDUCER
(Interruptor/Transductor vacío)

TEMPERTURE SWITCH
(Interruptor temperatura)

LEGEND (Leyenda)

AIR LINE
(Tubería de Aire)

CONDENSATE LINE
(Línea de Condensado)

BUTTERFLY VALVE
(Válvula de Mariposa)

UNION
(Unión)

CHECK VALVE
(Válvula Cheque)

VACUUM PUMP
(Bomba de Succión)

SOLENOID VALVE
(Válvula solenoide)

DRAIN COCK
(Grifo de Drenaje)

NOTE: 
A 1/4 INCH VENT PLUG IS
LOCATED IN THE FILTER HOUSING

ADD HANG TAG
IP638500AV

#1

1"

1"

1" FNPT INLET
(Entrada)

#2
1"

1"
1" MNPT OUTLET
(Descarga)

1/4"

LEAD
(Mando)

LAG
(Respaldo)

SIGHT
GAUGE
(Mirilla)

A.S.M.E.
TANK

INTERNALLY
LINED

(Tanque
Revestido

Internamente)

1"

1"

1/4"

1/4" FNPT
DRAIN (Drenaje)

BASIC PANEL
(Tablero Basico)BACK UP SWITCH

-LOW
(Interruptor de 
respaldo-Baja)

BACK UP SWITCH
-HIGH
(Interruptor de 
respaldo-Alta)TRANS.

PREMIUM PANEL
(Tablero Premium)


